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Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie, Paristwowy Instytut Badawezy, Oddzial W Gliwicach

44-101 GLIWICE, ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15

PARAMETRY WYMAGANE

Zakup odczynnikéw do oznaczania lekowrazliwoéci i mechanizméw opornosci drobnoustrojéw

Paski z gradientem stezen antybiotykdw:

Paski pakowane indywidualnie

Paski wykonane na podtoiu celulozowym lub plastikowym, zapewniajgcym
trwate przyleganie do podtoza i zapobiegajace powstawaniu pecherzykéw
powietrza.

Posiadajg pozytywng opinig Krajowego O$rodka Referencyjnego ds.
Lekowrazliwosci drobnoustrojow

TAK

Ptytki do oznaczania wrazliwosci na kolistyne:

7 rozciericzen (0,25-16 ug/ml) i kontrola wzrostu dla jednego oznaczenia
16 oznaczert w opakowaniu
Bulion MH Il w zestawie

Zgodnos¢ ze standardami EUCAST

TAK

Krazki antybiotykowe:

Posiadajg pozytywng opinie KORLD

Posiadajg raport z badania poréwnawczego EUCAST
Krazki pakowane w blistry z pochtaniaczem wilgoci
0d jednego dostawcy

Spetniajg norme DIN dotyczacg maksymalnego odchylenia nominalnego
stezenia (90-125%)

Zgodne z wymaganiami EUCAST (z wytaczeniem krazkéw do wykrywania
mechanizmdéw opornosci)

TAK

Test kasetkowy do wykrywania mechanizméw opornosci na karbapenemy:

TAK
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Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie, Panstwowy Instytut Badawezy, Oddzial W Gliwicach
44-101 GLIWICE, ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15

PARAMETRY WYMAGANE

Zakup odczynnikéw do oznaczania lekowrazli

e  Oznaczenie karbapemenaz typu np. OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP

e Czutosc i specyficznosé 100%

e  Walidacja w stosunku do metody PCR

Niespetnienie ktéregokolwick z wymienionych parametréw granicznych spowoduje odrzucenie oferty

472 R
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