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DO/DZ-072-71/2019 zatgcznik nr 1

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

Centrum Onkologii im Marii Sklodowskiej - Curie Oddziat w Gliwicach, 44-101 Gliwice ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15

Dzierzawa systemu do monitorowania i rejestracji temperatur w lodéwkach i cieplarkach w pomieszczeniach Zaktadu Analityki i Biochemii Klinicznej

12, Posiada¢ archiwizacje danych co najmniej na macierzy dyskowe;j TAK
13 Posiadaé¢ dostep do danych historycznych w tym samym interfejsie TAK
; przez caty okres trwania umowy
14 Umozliwia¢ drukowanie raportéw temperaturowych dla poszczegdinych TAK
3 czujnikéw
Umozliwia¢ generowanie raportéw zawierajacych prezentacje danych
15, TAK
na wykresach oraz w tabelach
16 Posiada¢ mozliwo$¢ generowania raportéw przez wszystkich g 4 AK
’ uzytkownikéw jednoczesnie
17 Posiada¢ mozliwo$¢ drukowania raportéw alarmowych , TAK
Umozliwia¢ ustawienia zakreséw alarmowych dla pojedynczego ,
18. e TAK
czujnika
Posiada¢ funkcje alarmowania dzwiekowego po przekroczeniu ;
19. TAK
zadanego okresu
Posiadac funkcje alarmowania graficznego na ekranie komputera po _
20. : TAK
przekroczeniu zadanego okresu
21 Posiadac funkcje alarmowania o przerwaniu transmisji z .._. AK
’ monitorowanego urzadzenia ,
Posiadac liste alarmoéw z uwzglednieniem: czasu wyjscia poza
22 dopuszczalny zakres, czasu ponownego wejscia w dopuszczalny « TAK
zakres
Posiada¢ mozliwosé dodawania komentarzy (opisu podjetych
23. i ; TAK
czynnosci) do alarmoéw
24 Posiada¢ mozliwo$¢ wygenerowania wszystkich raportow w formacie ‘ TAK
’ html, pdf, xls o .
&u\‘, 24
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DO/DZ-072-71/2019

zatgcznik nr 1

Pieczec¢ firmowa Wykonawcy

Centrum Onkologii im Marii Skiodowskiej - Curie Oddziat w Gliwicach, 44-101 Gliwice ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15

Dzierzawa systemu do monitorowania i rejestracji temperatur w lodéwkach i cieplarkach w pomieszczeniach Zaktadu Analityki i Biochemii Klinicznej

9. Urzadzenie pracuje w sieci GSM i umozliwia transmisje danych GPRS TAK
10 Urzadzenie umozliwia dowolne przenoszenie urzadzen TAK
. chtodniczych/cieplarek miedzy pomieszczeniami
11~ Mozliwosé konfiguracji czujnikoéw TAK
12 Mozliwos$¢ walidacji czujnikéw w siedzibie zamawiajacego TAK
C: Bezptatny serwis w trakcie trwania umowy powinien obejmowag¢:
1 Ustugi serwisowe wynikajace z normalnej eksploatacji systemu (np. TAK
3 wymiana baterii)
Czterokrotna walidacja czujnika temperatury w trakcie trwania umowy
s TAK
(1x/rok)
3 Czas reakcji serwisu na zgtoszenie usterki nie dtuzszy niz 1 dzien - TAK 1
. roboczy
4 Koszty cze$ci zamiennych zuzytych do naprawy i konserwacji oraz TAK
: wartos$¢ robocizny zwigzanej z naprawg i konserwacja,
5 Koszty dojazdu zespotu serwisowego do awarii i na konserwacje oraz TAK
i koszt dostarczenia sprzetu po naprawie
6 Koszty delegacji zespotu serwisowego oraz wszelkie inne koszty TAK
‘ zwigzane ze $wiadczeniem serwisu
7. Autoryzowany serwis gwarancyjny z siedzibg w Polsce TAK
Mozliwos¢ rozbudowy systemu w trakcie trwania umowy (rozbudowa o -
8. max. 2 urzgdzenia pracujace w temperaturze 2-8°C i max. 2 urzadzenia
pracujgce w temperaturze -20°C) ‘
D. Gwarancje/szkolenia
Okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz czas trwania umowy (48 : : .
(i miesiecy) TAK/ podac
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DO/DZ-072-71/2019 Zatgcznik nr 2

Pieczeé firmowa Wykonawcy
Centrum Onkologii im Marii Sktodowskiej - Curie Oddziat w Gliwicach, 44-101 Gliwice ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15

Dzierzawa systemu do monitorowania i rejestracji temperatur w lodéwkach i cieplarkach w
pomieszczeniach Zaktadu Analityki i Biochemii Klinicznej

Wykaz pomieszczen, w ktérych montowany bedzie system monitoringu

UWAGA:
Konieczna wizja lokalna pomieszczen Zaktadu Analityki i Biochemii Klinicznej oraz urzadzen,

w ktérych bedzie zainstalowany system monitoringu.

1. Pomieszczenie Sortowni
e pomiar temperatury w chtodziarkach 4-8 °C
e pomiar temperatury zamrazarkach -20 °C
2. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
e pomiar temperatury w chtodziarkach 4-8 °C
e pomiar temperatury w zamrazarkach -20 °C
3. Pracownia Hematologii i Koagulologii
e pomiar temperatury w chtodziarkach 4-8 °C
4. Magazyn |
e pomiar temperatury w chtodziarkach 4-8 °C
e pomiar temperatury w zamrazarkach -20 °C
5. Pracownia Serologii z Bankiem Krwi:
e pomiar temperatury w chiodziarkach 4-8 °C (po dwa czujniki na kazde
urzadzenie)
e pomiar temperatury zamrazarkach -40°C (po dwa czujniki na kazde
urzadzenie)
e pomiar temperatury w cieplarkach 30 °C, 37 °C
6. Magazyn Il
e pomiar temperatury w chtodziarkach 4-8 °C
e pomiar temperatury w zamrazarkach -20°C
e pomiar temperatury w zamrazarkach -40°C
e pomiar temperatury w zamrazarkach niskotemperaturowych -80 °C
7. Pracownia Biologii Molekularnej
e pomiar temperatury w chtodziarkach 4-8 °C

e pomiar temperatury w zamrazarkach -20 °C
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DO/DZ-072-71/2019 Zatgcznik nr 2

Piecze¢ firmowa Wykonawcy

Centrum Onkologii im Marii Skiodowskiej - Curie Oddziat w Gliwicach, 44-101 Gliwice ul. Wybrzeze Armii Krajowej 15

Dzierzawa systemu do monitorowania i rejestracji temperatur w lodéwkach i cieplarkach w
pomieszczeniach Zaktadu Analityki i Biochemii Klinicznej

8. Magazyn Il
e pomiar temperatury w zamrazarkach -20 °C
9. Pracownia Mikrobiologii
e pomiar temperatury w chtodziarkach 4-8 °C
e pomiar temperatury w zamrazarkach -20 °C
e pomiar temperatury w zamrazarkach niskotemperaturowych -80 °C

e pomiar temperatury w cieplarkach 25 °C, 37 °C
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