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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Sklodowskiej — Curie Oddzial w Gliwicach
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane — w celu
rozeznania rynku - zapytanie ofertowe dot. mapowania temperatury w zbiorniku kriogenicznym
CryoCE 24K s/n 61451 wedlug wymagan opisanych w zalaczniku do niniejszego zaproszenia.

Oferta powinna zawierac:

Kwote netto oraz brutto

Waznos¢ oferty 60 dni

Gwarancje na ustuge — min. 3 miesiace

Warunki platnosci — 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury

Sl o

Oferta winna by¢ podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania firmy na mocy
KRS/CEIDG lub pelnomocnika (nalezy dofaczy¢ pelnomocnictwo).

Wymagany termin zlozenia oferty cenowej — do 31.05.2019 r.

Oferte z wyceng prosimy przesta¢ na adres poczty elektronicznej
aparatura.medyczna@io.gliwice.pl
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Zalacznik do pisma nr DA/AM-231-39/19
Gliwice, dnia 21.05.2019 .

Przedmiot zamodwienia:

Regulacja zbiornika kriogenicznego K Series, CryoCE 24K, aby mozliwe bylo przechowywanie
preparatow komérkowych w temperaturze nie wyzszej niz -160°C. Prawidlowe ustawienie
temperatury musi by¢ potwierdzone zmapowaniem temperatury w zbiorniku.

Opis przedmiotu zamoéwienia:

Posiadany przez Zamawiajacego zbiornik kriogeniczny CryoCE 24K (rok produkcji 2018) ma
fabrycznie zaprogramowana regulacj¢ poziomu ciektego azotu. Zbiornik jest wyposazony w statywy
o wysokosci ok 70 cm., umozliwiajace przechowywanie preparatow komérkowych na 3 poziomach.

Zamawiajacy wymaga, aby wyregulowa¢ zbiornik w ten sposob, aby zapewniat mozliwos¢
przechowywania pojemnikéw z materialem komoérkowym w parach cieklego azotu, w temperaturze
nie wyzszej niz -160°C. Po regulacji poziomu azotu w zbiorniku wymagane jest zmapowanie
temperatury wewngtrz zbiornika, na minimum 2 poziomach (gérny i srodkowy poziom statywu), po
minimum 5 punktéw pomiarowych na kazdym poziomie). Czas mapowania — nie krocej niz 72
godziny. Nastepnie Zamawiajacy wymaga ustawiania progu alarmowego w zbiorniku, tak, aby alarm
wigczal sie w przypadku temperatury wyzszej niz -160°C.

Sugerowane punkty pomiarowe wg rysunku graficznego (punkty moga zosta¢ przeniesione tylko po
uzgodnieniu z Zamawiajacym):

Widok na zbiornik z gory Widok z boku na statyw do przechowywania pojemnikow

Uwaga: Zamawiajacy nie wymaga, by cala objetos¢ zbiornika gwarantowata mozliwos¢
przechowywania w temperaturze nizszej niz -160°C, a jedynie ustalenia obszaru umozliwiajacego
przechowanie minimum 30 pojemnikoéw we wspomnianej temperaturze.

Czas realizacji: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy
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