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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DA/AM-231-93/23 z dnia 08.12.2023r. dot. dostawy systemu identyfikacji nerwéw
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie — Paristwowego Instytutu Badawcze-go Od-
dziat w Gliwicach

W zwigzku ze ztozonymi pytaniami do opublikowanej na stronie internetowej Zamawiajgcego dokumentacji
odnosnie wyzej wymienionego zapytania cenowego, przekazujemy Paristwu tre$é pytan, jak i udzielonych od-
powiedzi:

Pytanienr 1

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie urzqdzenia posiadajgcego ponizsze cechy (dotyczy wszystkich parame-
trow):

1 | System neuromonitoringu sktadajqcy sie z Full HD monitora dotykowego i obrotowego na statej podsta-
wie, bezprzewodowego interfejsu pacjenta (technologia wi-fi) do podtgczenia elektrod

Podstawa monitora wyposazona w dwa dedykowane moduty tadowania interfejsu pacjenta

Elektrody odbiorcze jak i stymulacyjne podtgczane do bezprzewodowego interfejsu pacjenta (brak ko-
niecznosci podtqczania elektrod bezposrednio do monitora)

Interfejs pacjenta wyposazony we wskaznik natadowania

N

9%

Monitor wyposazony w 4 kanafy robocze

Zakres stymulacji urzqdzenia skok o0 0,01; 0,05, 0,1; 0,5; 1,0 mA

Aparat wyposazony w 2 stymulatory stafoprgdowe z szerokim zakresem stymulacji 0-50 mA

Aparat o napieciu wejsciowym 100-240V oraz regulacji impulsu stymulacyjnego w zakresie 50-1000us
do wyboru za pomocg oprogramowania

9 | System wyposazony w akumulator wielokrotnego tadowania - zasilanie awaryjne w przypadku utraty
zasilania sieciowego podczas uzytkowania

10 | Dokfadnos¢ wyjsciowego impulsu stymulujgcego min. +/- 0,01 mA

11 | Tworzenie indywidualnych, wybranych procedur wedtug potrzeb uzytkownika

12 | Zdefiniowane procedury dla poszczegolnych specjalnosci bez koniecznosci zmiany ustawiers parame-
tréw, dedykowany do chirurgii w obrebie gfowy i szyi (tarczyca, linianka)
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13 | Automatyczna kontrola elektrod potwierdzajqca ich integralnos¢ prezentowana na ekranie monitora

14 | Alarm o nieprawidfowym potqczeniu elektrody lub jej wypieciu - wizualny i glosowy

15 | Regulacja stymulacji z panelu dotykowego i pokretfem nawigacyjnym

16 | Automatyczna detekcja i eliminacja zaktdceri artefaktéw, brak koniecznosci podigczenia detektora tu-
mienia drgari elektromagnetycznych w przypadku zastosowania elektrokauteryzacji monopolarnej, ar-
tefakty z diatermii filtrowane za pomocq oprogramowania

17 | Stymulacja elektrodq stymulacyjng sygnalizowana dzwiekowo, w przypadku zastymulowania struktur

unerwionych jak i struktur bez nerwu. Dwa réznorodne dzwieki

18 | Diwiekowa i wizualna odpowiedi migsniowa (EMG) po stymulacji elektrycznej
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19 | Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi miesniowej EMG - przypisywanie wartosci liczbowych na
Zyczenie operatora

20 | Raportowanie w formie wykresow odpowiedzi EMG i wartosci liczbowych przy wykresach

21 | Mozliwosc sterowania neuromonitoringiem z pola sterylnego np zwiekszenie natezenia prgdu stymulu-
Jjgcego, zapisywanie zrzutéw ekranu do raportow, mozliwos¢ ustawienia poziomu referencyjnego w
przypadku monitoringu ciggtego

22 | Kolorowy ekran dotykowy 15.1 cala

23 | Aparat wyposazony w zfqgcze HDMI

24 | Aparat wyposazony w porty USB

25 | Moiliwosc powielenia ekranu monitora na dowolny ekran na Sali operacyjnej w celu jok najdogodniej-
szego korzystania z aparatu, za pomocq technologii bezprzewodowej

26 | Mo:zliwosc zatrzymania widoku catego ekranu - funkcja freeze

27 | Zapis raportow na zewnetrznym urzqdzeniu USB

28 | Mozliwos¢ zapisywania raportu z zabiegu do pliku PDF

29 | Mozliwosc zapisu raportow w postaci bazy danych

30 | Aparat wyposazony w funkcje umozliwiajgcq uzytkownikowi sledzenie stanu nerwu na przestrzeni
czasu zdefiniowang jako zapisywanie odpowiedzi EMG rejestrowanych przez uzytkownika oraz przed-
stawieniu ich w czasie rzeczywistym w formie wykresu, w celu uzyskania informacji na temat zmiany
obcigzenia nerwu podczas operacji

31 | Automatyczna detekcja kanatu z najwyzszq odpowiedzig w celu fatwiejszeqo odczytu danych podczas
operacji

32 | Mozliwosc¢ zastosowania monitoringu ciggtego przy zabiegach resekcji tarczycy i slinianki

33 | Dedykowany wozek transportowy

34 | Osprzet do zastosowania z neuromonitorem: rurka intubacyjna dotchawicza ze integrowanymi elektro-
dami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego. Elektrody umieszczone na obwodzie rurki zapew-
niajgce staty kontakt ze strunami gtosowymi, rozm. 5-9 mm (50 sztuk)

35 | Jednorazowa sonda do ciggfego monitoringu nerwu bfednego rozm. 2m lub 3 mm do wybory (25 szt.)

36 | Sonda wielorazowego uzytku, monopolarna z kasetq do sterylizacji - 1 szt.

37 | Osprzet do zastosowania z neuromonitorem: sonda monopolarna, jednorazowego uzytku do stymulacji,
koricowka o srednicy 0,5mm, pakowana (50 szt.)

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopusci kazdy system identyfikacji nerwéw spetniajacy parametry techniczne
umieszczone w zapytaniu cenowym.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiajqcy dopuszcza oferowanie : Jednorazowa, sterylna sonda bipolarna do ciggtej stymulacji nerwu
btednego ze zintegrowanym przewodem o diugosci min. 2m - 25 szt.?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

Zamawiajgcy informuje, iz wydtuza termin sktadania ofert cenowych do dnia
20.12.2023r. do godz. 10:00
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KIEROWNIK

mgr Urszula Wojtiessek




