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DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH

dot.: przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej
w dniu 27.12.2022 r. pod numerem: 2022/S 249-729185, ktérego przedmiotem zamdwienia s3 sukcesywne
dostawy wyrobéw medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej— Curie -
Panstwowego Instytutu Badawczego Oddziatu w Gliwicach.

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

W zwigzku z otrzymanymi pytaniami odnosnie ww. postepowania, dziatajagc na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje
Panstwu tres¢ otrzymanych zapytan jak i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

Zadanie nr 1 poz. 1

1. Czy Zamawiajgcy dopusci monitor o parametrach lepszych niz wskazany w formularzu ofertowym:
-masa 2700 g,

- szeroko$é/wysokosé/grubosé: 331 mm/215 mm/52 mm,
- max. rozdzielczos$¢ ekranu: 1920x1080 pikseli,

- typ ekranu: kolorowy wyswietlacz 12,8”,

- zasilanie sieciowe oraz z wewnetrznego akumulatora,

- monitor LCD, kolorowy, dotykowy,

- mozliwo$¢ nagrywania filmow i wykonywania zdjec

- monitor kompatybilny z poz. 2 (bronchoskop)?

Odpowiedi:
Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 2

Zadanie nr 1 poz. 1

2. Czy Zamawiajacy wymaga, aby monitor byt wyposazony w dwa wejscia do podigczenia dwoéch
bronchoskopéw i/lub rurek jedno lub dwuswiattowych z torem wizyjnym, cystoskopéw oraz endoskopéw
laryngologicznych?

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza monitor wyposazony w dwa wejécia do podtgczenia dwdch bronchoskopéw i/lub rurek jedno
lub dwuséwiattowych z torem wizyjnym, cystoskopdw oraz endoskopoéw laryngologicznych.

Pytanie 3

Zadanie nr 1 poz. 1

3. Czy Zamawiajacy wymaga, aby monitor posiadat funkcje automatycznego rozpoznawania bronchoskopéw: model,
$rednica kanatu roboczego, $rednica pancerza sondy?

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza, monitor posiadajacy funkcje automatycznego rozpoznawania bronchoskopéw: model,
$rednica kanatu roboczego, srednica pancerza sondy.
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Pytanie 4

Zadanie 2 poz. 9 '

Prosimy o wyjasnienie odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 30.12.2022 r.:

,Czy Zamawiajgcy dopusci igty jatowe do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania lekéw zarejestrowane jako
wyrob medyczny klasy lla?

Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.”

Klasa lla jest zdecydowanie wyzsza, wiec w zwigzku z tym prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie w.w. igiet klasy Ila

Odpowiedi:
Zamawiajacy zmienia odpowiedZ z dnia 30.12.2022 r. i dopuszcza iglty jatowe do bezpiecznego pobierania
i rozpuszczania lekéw zarejestrowane jako wyrdb medyczny klasy lla.

Pytanie 5

Pakiet 1 pozycja 2

1. Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy oczekuje bronchofiberoskopu z mozliwoscig zginania korca
dystalnego w zakresie géra/dét minimum 200 stopni/200 stopni? Nadmieniamy, ze taki zakres jest istotny, gdyz
utatwia nawigowanie urzadzeniem i umozliwia dotarcie do trudno dostepnych fragmentéw dolnych drég
oddechowych, w tym gdrnego ptata prawego ptuca.

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie bronchofiberoskopu z mozliwoscig zginania korica dystalnego w zakresie
gbra/doét minimum 200 stopni/200 stopni.

Pytanie 6

Pakiet 1 pozycja 2

2. Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie czy wymaga bronchofiberoskopu z ujsciem kanatu roboczego w ksztatcie
elipsy? Nadmieniamy, ze takie rozwigzanie usprawnia odsysanie, sprawia ze jest ono bardziej wydajne i szybsze,
co skraca czas procedury?

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie bronchofiberoskopu z ujsciem kanatu roboczego w ksztatcie elipsy.

Pytanie 7

Pakiet 1 pozycja 2

3. Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy oczekuje bronchofiberoskopu gotowego do uzycia bezposrednio po
wyjeciu z opakowania typu blister bez koniecznosci montowania prowadnikdw, zatyczek lub innych tgcznikdw,
co jest istotne w sytuacjach nagtych?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie bronchofiberoskopu gotowego do uzycia bezposrednio po wyjeciu
z opakowania typu blister bez koniecznosci montowania prowadnikdw, zatyczek lub innych tgcznikdw, co jest istotne
w sytuacjach nagtych.

Pytanie 8

1. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie w zadaniu 1, poz. 1 monitora dotykowego, o przekatnej 12.3”,
rozdzielczosci 2736x1824 pikseli, wymiary 345.44 mm x 214.12 mm x 58.42 mm, posiadajgcy regulacje jasnosci,
intuicyjny interfejs, dysponujacego 85 GB pamieci wewnetrznej, posiada ztgcza DVI oraz SDI, co umozliwia
podfgczenie dodatkowego monitora, ztacze USB typu A dajgce mozliwosé przenoszenia plikdw z monitora na
USB w tatwy i szybki sposéb. Monitor moze by¢ ustawiony na powierzchni ptaskiej, ale dodatkowo wyposazony
jest w uchwyt do mocowania na stojaku (np. do kropléwek), mozliwos¢ wykonania zdjeé oraz filmdéw.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy dopuszcza w zadaniu 1, poz. 1 zaoferowanie ,monitora dotykowego, o przekatnej 12.3”,
rozdzielczosci 2736x1824 pikseli, wymiary 345.44 mm x 214.12 mm x 58.42 mm, posiadajacy regulacje jasnosci,
intuicyjny interfejs, dysponujacego 85 GB pamieci wewnetrznej, posiada ztacza DVI oraz SDI, co umozliwia
podtaczenie dodatkowego monitora, ztgcze USB typu A dajace mozliwos¢ przenoszenia plikdw z monitora na USB
w fatwy i szybki sposéb. Monitor moze by¢ ustawiony na powierzchni ptaskiej, ale dodatkowo wyposazony jest
w uchwyt do mocowania na stojaku (np. do kroplédwek), mozliwo$¢ wykonania zdje¢ oraz filméw”.




Pytanie 9

2. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie w zadaniu 1, poz. 2 bronchoskopu jednorazowego dla jednego pacjenta,
sterylny, pole widzenia 90°, zakres regulacji koricowki dystalnej bronchoskopu, 180° do géry oraz 180° do dotu,
mozliwo$¢ odsysania i wprowadzania narzedzi poprzez kanat roboczy, mozliwos¢ wykonania zdje¢ z poziomu
rekojesci, automatyczny balans bieli, oswietlenie stanowig diody LED, dtugos$¢ czesci roboczej 600 mm,
do wyboru rozmiary 3.8 mm z kanatem roboczym 1.2 mm, 5.0 mm z kanatem roboczym 2.2 mm oraz 5.8 mm
z kanatem roboczym 2.8 mm, kanat roboczy w ksztatcie muszli, co zwieksza site odsysania, wspotpracuje
z oferowanym monitorem.

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza w zadaniu 1, poz. 2 zaoferowanie ,bronchoskopu jednorazowego dla jednego pacjenta,
sterylny, pole widzenia 90°, zakres regulacji koricowki dystalnej bronchoskopu, 180° do géry oraz 180° do dotu,
mozliwo$é odsysania i wprowadzania narzedzi poprzez kanat roboczy, mozliwos¢ wykonania zdje¢ z poziomu
rekojesci, automatyczny balans bieli, oswietlenie stanowig diody LED, dtugos¢ czesci roboczej 600 mm,
do wyboru rozmiary 3.8 mm z kanatem roboczym 1.2 mm, 5.0 mm z kanatem roboczym 2.2 mm oraz 5.8 mm
z kanatem roboczym 2.8 mm, kanat roboczy w ksztatcie muszli, co zwieksza site odsysania, wspdtpracuje
z oferowanym monitorem”.

Tresé udzielonych odpowiedzi stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
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