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DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH

dot. postepowania prowadzonego w trybie podstawowym ogloszonym w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w dniu 16.04.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00034119/01, ktorego przedmiotem
jest dostawa aparatéw ultrasonograficznych dla Zakladu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
- 1 szt. oraz dla Zakladu Patologii Nowotworéw — 1 szt. dla Narodowego Instytutu Onkologii

im. Marii Sklodowskiej-Curie - Pafistwowego Instytutu Badawczego, Oddzialu w Gliwicach

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje tres¢ zlozonych pytan
i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1
Dotyczy zadania 1 punktu Glowica liniowa 1 parametry techniczne.
Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta
z glowica, liniowa o czestotliwosci pracy 4,6 — 17,8 MHz i ilosci elementéw 576 raz szeroko$ci skanu
57 mm.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy podirzymuje wymaganie.

Pytanie 2
Dotyczy zadania 1 punktu Glowica liniowa 2 parametry techniczne.
Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta
z glowicg liniowa o szerokosci skanu 38 mm.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje wymaganie.

Pytanie 3
Dotyczy zadania 2 punktu Glowica convex punkt 77 parametry techniczne.
Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta
z glowicg convex o ilosci elementow 384.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy wyraza zgode na zaoferowanie aparatu z mozliwosciq rozbudowy o glowice convex o 384
elementach i przy zachowaniu pozostalych wymaganych parametréw technicznych i konstrukcyjnych
glowicy.

Pytanie 4
Dotyczy zadania 2 punktu Glowica liniowa punkt 80 parametry techniczne.
Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta
z glowica convex o ilosci elementow 384.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje wymaganie.
Uzasadnienie: aparat powinien byé wyposazony w 2 glowice liniowe do obrazowania narzqdow
potozonych powierzchownie
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Pytanie 5
Dotyczy zadania 2 punktu Glowica liniowa punkt 88 parametry techniczne.
Czy zamawiajacy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta
z glowica convex o szerokosci skanu 57 mm.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje wymaganie
Uzasadnienie: aparat powinien byé wyposazony w 2 glowice liniowe do obrazowania narzqdow
polozonych powierzchownie.

Pytanie 6
Zalacznik nr 7 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY oraz SWZ pkt. V. TERMIN
I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie nr 2
Prosimy o jednoznaczenie okre$lenie terminu dostawy przedmiotu zamoéwienia ze wzgledu na
rozbieznoéé zapisow SWZ oraz projektu umowy. Termin podany w SWZ to 4 tygodnie od dnia zawarcia
umowy, natomiast par. 3 ust 2 umowy zawiera zapis: do 42 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, iz przedmiot zamoéwienia nalezy zrealizowaé w terminach okreslonych
w rozdziale V ust. 1 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, a mianowicie:
- do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy w zakresie zadania nr 1.
- do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy w zakresie zadania nr 2.
Ww. terminy realizacji umowy zostang wprowadzone do tresci umowy, ktéra zostanie zawarta
z wybranym Wykonawca odpowiednio dla danego zadania, tj. w zakresie zadania nr 1: 42 dni
kalendarzowe od dnia zawarcia umowy oraz w zakresie zadania nr 2: 28 dni kalendarzowych od dnia
zZawarcia umowy.

Pytanie 7

Zalacznik nr 7 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do szkody rzeczywistej
nieprzekraczajacej wartosci niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiajacy wyraza zgode
na uzupelnienie umowy nowa nastepujaca trescia: ,Z zastrzezeniem bezwzglednie obowiazujacych
przepisow prawa ewentualna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy z tytulu naruszenia
warunkéw niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z calkowitym wylaczeniem szkod
posrednich, w tym wszelkich utraconych zyskow) do kwoty nie przekraczajacej wynagrodzenia
okreslonego w §......... umowy.” Zaproponowana przez nas tre§¢ ma na celu zréownanie interesow
przysztych Stron kontraktu w mysl zasady, iz celem odpowiedzialnosci odszkodowawczej nie jest
wzbogacanie sie jednej Strony lecz usuniecie uszczerbku, ktory moze powsta¢ w wyniku ewentualnych,
niezamierzonych zdarzen.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy Projektowanych postanowien umowy.

Pytanie 8
Zalacznik nr 7 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY par. 5
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wylaczenie uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu umowy?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy Projektowanych postanowieri umowy.

Pytanie 9
Zalacznik nr 7 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie ponizej zaproponowanych zmian w umowie odnoscie
naruszenia praw wlasnosci intelektualnej?
1. Wykonawca zobowiazuje sie zwolnié¢ z odpowiedzialnosci Zamawiajacego wobec roszczen, zarzucaja-
cych, ze urzadzenia wchodzace w sklad Przedmiotu umowy (,Produkty’) bezposrednio naruszaja prawa
wlasnoséci intelektualnej oséb trzecich pod warunkiem, ze Zamawiajacy,
(a) przekaze Wykonawcy bezzwloczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
(b) udzieli Wykonawcy pelnej i wyczerpujacej informacji i pomocy niezbednej Wykonawcey przy obronie
przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknieciu roszczenia, oraz
(c) przekaze Wykonawcy wylaczna kontrole nad obrona, ugoda lub uniknieciem roszeczenia.
2. Zamawiajacy zobowiazuje sie nie zawieraé jakiejkolwiek ugody w zwiazku z roszczeniem ani ponosic
kosztow lub wydatkéw na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
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3. Wykonawca nie bedzie mial Zadnego zobowigzania do zwolnienia z odpowiedzialnodci Zamawiaja-
cego z tytutu jakiegokolwiek roszezenia o naruszenie wynikajacego w przypadku gdy takie roszczenie
wynika z: (a) zachowania przez Wykonawce zgodnosci z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami
Zamawiajacego, (b) skorzystania przez Wykonawce z informacji technicznych iub technologii dostar-
czonych przez Zamawiajacego; (¢) modyfikacji Produktéw przez Zamawiajacego lub jego przedstawicie-
li, niezatwierdzonych przez Wykonawce; wykorzystania Produktoéw w sposdb inny niz zgodnie ze specy-
fikacjami Produktow lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktow; (d) wykorzystania Produk-
tow wraz z jakimkolwiek innym produktem hub oprogramowaniem, jesli naruszenia mozna byto unik-
naé poprzez usycie akiunalne] niezmienione] wersji ktéregokolwick z Produktow, lub wykorzystania
Produktéw po tym, jak Wykonawca zalecit Zamawiajacemnu na piSmie zaprzestanie uzywania Produk-
tow ze wzgledu na zarzucane naruszenie; (g) niestosowania sie przez Zamawiajacego do zalecanych
harmonograméw konserwacji oprogramowania i sprzetu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub
niewprowadzenia obowiazkowych dziataf (bezpieczefistwa),

4, W przypadku wniesienia roszezenia z tytulu naruszenia praw wlasnodci intelektualne Wykonaw-
ca bedzie mial prawo, wedle wiasnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiajacenmu prawa do dalszego
korzystania z Produktdw, (i) zastapienia lub zmodyfikowania Produktéw w celu unikniecia naruszernia
lub (iii) zwrécenia Zamawiajacemu proporgjonalnej czeSci ceny nabycia Produktéw z chwila zwrdcenia
oryginalnych Produlktow,

5. Odpowiedzialnodé odszkodowawcza i1 zobowiazania Wykonawcy w mninigjszym punkcie maja,
zastosowanie do oprogramowania osdb trzecich jedymie w takim zakresie, w jakim Wykonawca,
na podstawie umowy licencyjne] hib umowy nabycia zawartej z taka osoba trzecig, uprawniony jest do
zwolnienia z roszczeni w przypadku takich naruszeri.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie nie dodawad, usuwaé lub zmieniaé jakichkolwiek oznaczef
na Produktach zwigzanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki ninigjszego punktu ckreslaja calo8¢ zobowiazania Wvykonawcy i odpowiedzialnosci
za roszczenia 0 naruszenie praw wlasnodci intelektualnej, a takze stanowia wylaczny Srodek jaki
przyshiguje Zamawiajacermu w przypadku roszezenia o naruszenie praw wlasnosdci intelektualne;.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podirzymuge zapisy Projektowanych postanowies umoty.

Pytanie 10
Zalacznik nr 7 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Z uwagi na pandemie COVID-19 prosimy Zamawiajacego o jednoznaczne potwierdzenie, ze kary
umowne i odszkodowania beda nalezne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wylaczeniem
przypadkdw op6Znien w dotrzymaniu terminoéw wynikajacych z umowy zwigzanych z silg wyzsza,
ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczacymi wyrobdw medycznych, nastepcza
niemozliwodcia wykonania umowy z powodu opdsnienia w dostawach, braku produktéw, przerwania
tancucha dostaw, brakiem hib zmniejszeniem personelu, ktéry moze wykonaé dostawe, instalacje
i/lub szkolenie, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opdZnienia terminéw realizacji zaméwien
i niemozliwa do przewidzenia dalsza sytuacje zwiazang z rozprzestrzenianiem sie wirusa COVID-19
obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar moga spowodowaé, iz Zaden
z Wykonawcdw nie zdecyduje si¢ zlozyé oferty.
W przypadku pozytywne] odpowiedzl prosimy o nwzglednienie zmiany w tredci § 7 projektu umowy.

Odpowiedz:
Eary wmowne zustrzezone zostaly no wypadek zaistnienia zswloki Wykonawcey, a wiec opdinienia
z przyczyn lesacych po stronie Wykonawey. Zamawiojocy poditrsymuje zapisy Projektowanych

postanowiefl umowy.

Pytanie 11
Zalacznik nr 7 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Czy z uwagi na niemozliwa do przewidzenia sytuacje zwiazana z pandemia COVID-19, Zamawiajacy
wyrazi zgode mna wydhuzenie terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia o czas spowodowany
niemozliwoécia wykonania umowy =z powodu sily wyzZsze], ograniczeniami eksportowymi lub
importowymi dotyczacymi wyrobéw medycznych, opéznien w dostawach, braku produktéw, braku
dostepu do miejsca instalacji przedmiotu zamdwienia, przerwania iaficucha dostaw, brakiem lub
zmniejszeniem personelu, ktdry moze wykonad dostawe, instalacje i/lub szkolenie?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwszglednienie zmiany w tredci § 3 ust. 2 projektu
UMmowy.

Odpowiedz:
Przypadki mozliwosci zmiany terminu wykonarnia umowy ze wzgledu na zaistnienie okolicznosci
swigzanych z COVID-19 wynikajq wprost z obowigzujacych przepiséw ustawy o szczegdlnych
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rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, zatem kazdy
przypadek bedzie rozwazany indywidualnie po spetnieniu ustawowych przestanek.

Pytanie 12
Zalacznik nr 2.2 do SWZSPECYFIKACJA CENOWA
Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto
nalezy podaé odpowiednio wartos¢ netto i brutto odpowiadajaca danej stawce podatku VAT oraz rodzaj
asortymentu?

Odpowiedz:
dot. zadanianr 112
W przypadku mieszanej stawki VAT w specyfikacji asortymentowej nalezy wskazac oddzielnie
rodzaj asortymentu objetego dang stawkq podatkowq oraz odpowiednio uzupetnic wszystkie kolumny.

Pytanie 13
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW,PARAMETRY TECHNICZNE
Iloé¢ gniazd parkingowych- min. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do postepownia wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta, ktéry posiada 4 aktywne gniazda do podlaczenia glowic ultrasonograficznych ale, ktory
nie posiada gniazd parkingowych? Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z aparatem 1 glowicy
ultradzwiekowych, tak wiec pozostale trzy aktywne gniazda moga postuzyc jako gniazda parkingowe.
Dodatkowo aparat posiada pod gniazdami potke, gdzie mozna przechowywac konektory (wtyczki,
zlacza) zapasowych glowic. Pozytywna odpowiedZ na nasze pytanie pozwoli nam na zlozenie waznej
oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajgey wyraza zgode na dostarczenie aparatu bez gniazd parkingowych.

Pytanie 14
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW,PARAMETRY TECHNICZNE
Liczba obrazéw pamieci dynamicznej (tzw. Cineloop) - min. 60 000 obrazow
Czy Zamawiajacy dopusci aparat klasy Premium, wyposazony w pamie¢ dynamiczna obrazu tzw.
CineLoop réowng 2200 obrazéw? Z praktycznego punktu widzenia taka liczba obrazéw jest wystarcza-
jaca do przeprowadzenia pelnego i efektywnego badania ultrasonograficznego. Pragniemy zauwazyc,
iz podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego, a jedynie znaczaco ogranicza mozliwos¢
ztozenia konkurencyjnej oferty. Pozytywna odpowiedz na nasze pytanie pozwoli nam na zlozenie
waznej oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje wymaganie.
Minimalna liczba obrazéw pamieci dynamicznej o wartoset 60 000 pozwala na zapis i analize na biezqco
calej procedury biopsyjnej, ktéra stanowi gléwne zastosowanie zamawianego aparatu.

Pytanie 15
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW,PARAMETRY TECHNICZNE
Pamieé¢ dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode - min. 800 s
Czy Zamawiajqcy dopusci aparat klasy Premium z pamiecia CINE dla M-mode rowng 64 sekundy? Taka
ditugosé pamieci CINE dla trybu M-mode jest w zupetnosci wystarczajgca i pozwala swobodnie
przeprowadzi¢ badanie echokardiograficzne. Taka liczba klatek pamigci CINE daje uzgytkownikowi
swobodny i wystarczajacy wybor odpowiedniej klatki, tak aby przerpowadzic w pelni efektywne
badanie. Powszechnie w trakcie badania echokardiograficznego wykorzystuje 2-10 sekund (1-5 uderzen
serca) pamieci dynamicznej, tak wigc oferowane przez nas wartos¢ wydaje sie byé zdecydowanie
wystarczajqca. Pragniemy zauwazyé, iz podany parametr nie ma znaczenia diagnostycznego, a Jedynie
znaczaco ogranicza mozliwosé zlozenia konkurencyjnej oferty. Pozytywna odpowiedz na nasze pytanie
pozwoli nam na zlozenie waznej oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie aparatu klasy premium z pamigciq CINE dla M-mode
rowng 64 sekundy.

Pytanie 16
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW,PARAMETRY TECHNICZNE
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Odswiezanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) - min. 350 obrazow/s

Czy Zamawiajacy dopudci do postepownia wyskoiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta, lidera rynku echokardiograficznego na &wiecie, kidrego frame rate dla trybu B + kolor
{ CD ) wynosi maksymalnie 220 obrazéw / sekundeg ? Powszechnie w trakcie badania echokardiogra-
ficznego pracuje sie na czestotliwosciach odéwiezania mniejszych o jeden rzad wielko&ci, tak wigc
oferowane przez nas rozwiazanie wydaje sie by¢ zdecydowanie wystarczajaca.

Odpowiedsz:
Zamawiajgey wyraza zgode na dostarczenie aparatu klasy premium ktorego frame rate dla trybu
B + kolor (CD) wynosi maksymalnie 220 obrazéw / sekunde.

Pytanie 17
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW, PARAMETRY TECHNICZNE
Minimalny zakres predkosci Dopplera Kolorowego (CD) : +/- 4,0 m/s
Czy Zamawigjacy dopusci do postepownia wysokie] klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta, lidera rynku echokardiograficznego na swiecie, ktérego szakres predkosci Dopplera
Kolorowego (CD ) wynosi maksymalnie 3.08 m/s? Do przebadania wigkszych warto§ci przeplywow
wykorzystywane sg inne narzedzia pomiarowe dostepne w aparacie (PW max 10 m/s oraz CW
max 28m/s), tak wigc tak wiec oferowane przez nas rozwigzanie wydaje si¢ by¢ zdecydowanie
wystarczajaca.

Odpotrwiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczerie aparatu klasy premium, ktérego zakres prediosci Dopplera
Kolorowego (CD } wynosi maksymalnie +/-3.08 m/s 1 jednoczesnie wyposazony jest
w narzedzia pomiarowe, o ktérych mowa w zapytaniu.

Pytanie 18
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW.PARAMETRY TECHNICZNE
Minimalny zakres czestotliwo§é PRF dla Dopplera Pulsacyinego od 0,1 do 40 kHz
Czy Zamawiajacy dopusci do postepownia wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta, ktorego czesiotliwoéé PRF dla Dopplera Pulsacyjnego wynost od 1 do 23 kHz.? Pozytywna
odpowiedz na nasze pytanie pozwoli nam na ztozenie waznej oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajgey wyraza zgode na dostarczenie aparatu, Kitérego czestofliwosé PRF dla Dopplera
Pulsacyjnego wynosi od 1 do 23 kiiz.

Pytanie 19
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKEADU
PATOLOGII NOWOTWOROW,PARAMETRY TECHNICZNE
Mozliwodd jednoczesnego (W czasie rzeczywistym) uzyskania dwoéch spectrdw przeplywu z dwéch
niezaleznych bramek dopplerowskich
Czy Zamawiajacy dopuéci do postepowania przetargowego wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny,
ktory posiada nie posiada mozliwosé jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwoch spectrow
przeplywu z dwoch niezalezmych bramek dopplerowskich? Obecnie tylko jeden dostawca (Hitachi-
Aloca) moze spelnic ww. zapis, co jest nie zgodne z PZP. Czy jako rozwiazanie rdwnowazne Zamawiaja-
cy uzna np. mozliwodé zduplikowania obrazu diagnostycznego na 12° ekranie dotykowym panelu
sterowania celem ulatwienia wykonywania procedur interwencyjuych.

Odpowieds:
Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie aparatu, ktory posiada mozliwosd jednoczesnego (w czasie
rzeczyistym) uzyskania dwoch spectréw przeptywu z dwoch niezaleznych bramek dopplerowskich.

Pytanie 20
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZARKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW, PARAMETRY TECHNICZNE
Obrazowanie trapezowe 1 rombowe na glowicach liniowych
Czy Zamawiajacy dopuéci do postepownia wyskoie] klasy aparat ulirasonograficzny, renomowanego
producenta, ktory posiada na glowicach liniowych obrazowanie trapezowe ? Obrazowanie rabowe
technologicznie jest starszym i gorszym trybem obrazowania, oraz daje mniejszy komfort w trakcie
badania. Tak wigc oferowane przez nas rozgwigzanie przewyzsza wymogl Zmawiajacego.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie aparatu, ktory posiada obrazowanie trapezowe
w glowicach liniowych.

Pytanie 21
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW,PARAMETRY TECHNICZNE
Mozliwo§é zmian map koloru w Color Dopplerze - min. 30 map
Czy Zamawiajacy dopusci do postepownia wyskoiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowanego
producenta, ktéry posiada mozliwos¢ wyboru 8 map koloru w Color Dopplerze? Wysokiej klasy
Doppler w oferowanym przez nas systemie nie wymaga zmiany mapy koloru, poniewaz system sam
w sobie jest tak dobrze zoptymalizowany, Ze uzytkownik nie ma potrzeby zmiany mapy aby polepszyc
wizualizacje lub czuloéé Dopplera. Pragniemy zauwazy¢, iz podany parametr nie ma znaczenia diagno-
stycznego, a jedynie znaczaco ogranicza mozliwosc zlozenia konkurencyjnej oferty. Pozytywna
odpowiedz na nasze pytanie pozwoli nam na zlozenie waznej oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy wyraza zgode na dostarczenie aparatu, ktéry posiada do wyboru minimum 8 map koloru
w Color Dopplerze.

Pytanie 22
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW,PARAMETRY TECHNICZNE
Mozliwosé jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwoch spectrum przepltywu z dwoch
niezaleznych bramek dopplerowskich (tzn. dual doppler) mozliwe kombinacje PW/PW TDI/TDI,
PW/TDI
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania przetargowego wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny,
ktory nie posiada Mozliwosé jednoczesnego uzyskania dwoch spectrow przepltywu z dwoch niezalez-
nych bramek dopplerowskich ( mozliwe kombinacje PW/PW TDI/TDI , PW /TDI )? Obecnie tylko jeden
dostawca (Hitachi-Aloka) moze spelni¢ ww. zapis, co jest nie zgodne z PZP. Czy jako rozwigzanie
rownowazne Zamawiajacy uzna np. mozliwos¢ zduplikowania obrazu diagnostycznego na 12" ekranie
dotykowym panelu sterowania celem ulatwienia wykonywania procedur interwencyjnych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie aparatu, ktéry nie posiada mozliwosci jednoczesnego
(w czasie rzeczywistym) uzyskania dwéch spectréw przeplywu z dwéch niezaleznych bramek
dopplerowskich.

Pytanie 23
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGIINOWOTWOROW, PARAMETRY TECHNICZNE
Zapis obrazéw w formatach: DICOM, RAW, JPG, BMP i TIFF oraz petli obrazowych (AVI) w systemie
aparatu z mozliwoscig eksportu na zewnetrzne noéniki typu PenDrvie lub plyty CD/DVD
Czy Zamawiajacy dopusci do postepownia wyskoiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowanego
producenta, ktéry pozwala na zapis obrazéw w formatach DICOM, JPG, AVI w systemie aparatu
2 mozliwoscia eksportu na zewnetrzne noscniki typu; PenDrive lub plyty CD /DVD ? Oferowane przez
nas rozwiazanie umozliwia archiwizacje danych w powszechnie przyjetych standardach medycznych
i jest powszechnie stosowanym rozwiazaniem na calym swiecie.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje wymaganie.
Uzasadnienie: zamawiany aparat integrowany bedzie z posiadanym systemem klasy LIS wymagajgeym
eksportu obrazéw do formatu innego niz DICOM w tym stosujgcego kompresje bezstratng lub bez
kompresji (RAW/ TIFF).

Pytanie 24
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGIINOWOTWOR(‘)W, PARAMETRY TECHNICZNE
Mozliwosé jednoczesnego zapisu obrazu na wewnetrznym dysku HDD i nosniku typu PenDrive oraz
wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostepne po naci$nieciu jednego przycisku
Czy Zamawiajacy dopusci do postepownia wyskoiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowarnego
producenta, ktéry pozwala na jednoczesny zapis obrazu na wewnetrznym dysku aparatu oraz wydruk
obrazu na printerze. Obie akcje dostepne po nacisnieciu jednego przycisku? Wymdg postawiony przez
Zamawiajacego nie wplywa na warto$¢ diagnostyczng oraz w minimalnym stopniu wplywa na ergono-
mie pracy. Oferowany przez nas system zapewnia intuicyjna obshuge dostosowana do badan echokar-
diograficznych i posiada wiele udogodnien gwarantujacych szybsze i dokladne przeprowadzenie
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badania echokardiograficznego. Obecnie tylko jeden dostawca ( Hitachi-Aloca ) moze speini¢ ww zapis,
co jest nie zgodne z PZP. Czy jako rozwiazanie rownowazne Zamawiajacy uzna np.funkcje AutoDoppler

Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje wymaganie.
Uzasadnienie: zamawiany aparat na chwile obecng nie bedzie wykorzystywany do badan
echokardiograficznych i udogodnienia w tym zakresie nie stanowiq elementéw wpltywajqcych na ocene
parametréw technicznych urzqdzenia. Wymdg wewnetrznego dysku HDD podyktowany jest
niezawodno$ciq w zakresie archiwizacji danych oraz szybkosciq interfejsu przesytu danych.

Pytanie 25
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLEADU
PATOLOGII NOWOTWOROW,PARAMETRY TECHNICZNE
Powiekszenie obrazu w czasie rzeczywistym - min. x20
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania przetargowego wysokiej klasy aparat ultrsonograficzny
wyposazony l6-krotne, bezstratne powiekszenie obrazu na zywo? Pozytywna odpowiedZ na nasze
pytanie pozwoli nam na zlozenie waznej oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje wymaganie.
Uzasadnienie: Zastosowanie szerokiego zakresu powiekszeri w czasie rzeczywistym stanowi istotne
ulatwienie przy wykonywaniu PCI pod kontrola USG niewielkich struktur. Jest to podstawowy zakres
planowanego wykorzystania zamawianego urzqdzenia.

Pytanie 25
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW,PARAMETRY TECHNICZNE
Powiekszenie obrazu po zamrozeniu - min. x 20
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania przetargowego wysokiej klasy aparat ultrsonograficzny
wyposazony 16-krotne, bezstratne powiekszenie obrazu zamrozonego? Pozytywna odpowiedZ na nasze
pytanie pozwoli nam na ztozenie waznej oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie aparatu wyposazony 16-krotne, bezstratne powiekszenie
obrazu zamrozonego.

Pytanie 26
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW,PARAMETRY TECHNICZNE
llosé pomiaréw mozliwych na jednym obrazie - min. 10
Czy Zamawiajacy dopus$ci aparat $wiatowej klasy producenta, ktéry pozwala na dokonanie
do 8 pomiaréow na jednym obrazie? Powszechnie w trakcie wykonywania badania echokardiograficzne-
go wykorzystuje sie maksymalnie 6-8 pomiaréw, oferowany przez nas system zapewnia generowanie
raportéw pomiarowych i przeprowadzenie dodatkowych pomiaréw na innej akwizycji obrazowej nie ma
wie¢ wiekszego wplywu na ergonomie pracy z systemem. Pragniemy zauwazy¢, iz podany parametr nie
ma znaczenia diagnostycznego, a jedynie znaczaco ogranicza mozliwos¢ zlozenia konkurencyjnej
oferty. Pozytywna odpowiedz na nasze pytanie pozwoli nam na zlozenie waznej oferty.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie aparatu umozliwiajacego wykonanie nie mniej niz 8
Jjednoczesnych pomiaréw.

Pytanie 27
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW,PARAMETRY TECHNICZNE
Projekcja siatki na ekranie monitora w trakcie badania
Czy Zamawiajacy dopusci aparat $wiatowej Kklasy producenta, ktéory nie posiada nmozliwosci
wy$wietlenia siatki na ekranie monitora w trakcie badania?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje wymaganie.
Uzasadnienie: Wymagana funkcjonalnosé jest istotnqg pomocg w trakcie wykonywania PCI pod kontrolg
USG co stanowi zasadnicze przeznaczenie zamawianego aparatu.

str.7 /9




Pytanie 28
Zatacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKELADU
PATOLOGII NOWOTWOROW,PARAMETRY TECHNICZNE
Mozliwoséé rozbudowy o glowice convex o zakresie czestotliwosci min. 1,0 - 6,0 MHz, szer. skanu
min. 50mm, kat skanowania min. 70 stopni wykonana w technologii matrycowe] wielowarstwowej
o iloéci elementéw min. 600
Czy Zamawiajacy dopuéci do postepowania przetargowego aparat nltrasonograficzny klasy premium,
renomowanego producenta, wyposazony w glowice typu convex, zbudowana z 320 elementdéw
akustycznych PureWave ( odpowiednik technologii Single Crystal ) o zakresie czgstotliwosci pracy
do 1.0 do 5.0 MHz., szer. skanu 55 mm. katcie skanowania 111 stopni ? Krysztaly PureWave
z ktorych zbudowana jest glowica chrakteryzuja, sie wickszs, czystoscia, jednorodnoscia i sg o 85%
bardziej wydajne od innych technologii wykorzystywanych do budowy glowic. Technologia PureWave
zapewnia lepsza, penetracje u pacjentéw trudnych do obrazowania

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie aparalu wyposazonege w prazedmiotowq  glowicg
zbudowana z 320 elementéw akustycznych PureWave o zakresie czestotliwosci pracy do 1,0 do 5,0
Mz, szerokosci skanu 55 mm i kqcie skanowania 111 stophi.

: Pytanie 29
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW, PARAMETRY TECHNICZNE
Liczba element6w - min. 600
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania przetargowego aparat ultrasonograficzny klasy premium,
renomowanego producenta, wyposazony w glowice liniowa, szeroko pasmows do badan dopplerow-
skich zbudowana z 320 elementéw akustycznych o zakresie czestotliwosei pracy przetwornika do 3
do 12 MHz diugosci czola glowicy ( FOV ) 38mm.gwarantujaca 13 pasm czestotliwosci obrazowania
harmonicznego?

OdpowiedZ:
Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie dparali wWyposazonege w przedmiotowg  glowice
zhudowana z 320 elementéw akustycznych.

Pytanie 30 .
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGIINOWOTWOR@‘L PARAMETRY TECHNICZNE
Obrazowanie harmoniczne -min. 10 pasm czestotliwosci
Czy Zamawiajacy dopuséci do postepownia wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowanego
producenta, wyposazony w glowice linjowa szeroko pasmowa o zakresie czestotliwodci od 5 do 18
MHz, zbudowanaz 576 elementow akustycznych, FOV 38,9mm. Glowica pozwala na obrazowanie
harmoniczne w 9ciu zakresach. czestotliwosci?

Odpowieds:
Zamawiajqcy wyraza zgode na dostarczenie aparatu WyposaZonego w przedmiotowq glowice pozwala-
Jjaca na obrazowanie harmoeniczne w 9-ciu zakresach czestotliwosci.

Pytanie 31
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGI NOWOTWOROW, PARAMETRY TECHNICZNE
Znacznik symetrii (wyznaczajacy $rodek czota glowic) badZ podziatka na czole glowicy
Czy Zamawiajacy dopusci do postepownia wysokiej klasy aparat ultrasonograficeny, renomowanego
producenta, wyposazony w glowice liniowa szeroko pasmowa o zakresie czestotliwosci od 5 do 18
MHz, zbudowana z 576 elementdéw akustycznych, FOV 38,9mm. ale mie posiadajaca, znacznika
wyznaczajacego srodek czola glowicy?

Odpowiedz:
Zamawigjacy podirzymuje wymagarie.
Uzasadnienie: Wymagana funkcjonalno$é jest istotng pomocq w trakecie wykonywania PCI pod kontrola
USG co stanowi zasadnicze przezrnaczenic zamauwianego aparatit

Pytanie 32
Zalacznik nr 2.2 do SWZ ZADANIE NR 2: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY DLA ZAKLADU
PATOLOGII NOWOTWOROW, PARAMETRY TECHNICZNE
Szerokosé pola skanowania 38 - 40 mm
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Czy Zamawiajacy dopusci do postepownia wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, renomowanego
producenta, wyposazony w glowice liniowa szeroko pasmowa o zakresie pracy przekraczajacym 5-18
MHz o szerokosci pola skanowana FOV 50mm.

Odpowiedz:
Zamawiajqcy podtrzymuje wymaganie.
Zachowanie malej diugosci czota glowicy ulatwia obrazowanie w obrebie szyi gdzie wykonywana jest
wiekszos$é PCI u Zamawiajgcego.

Tresé udzielonych odpowiedzi stanowi integralna czes¢ Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

W celu dochowania terminu, o ktérym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy dziatajac
na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, zmienia termin skladania i otwarcia ofert. Zmianie ulega
rowniez termin zwiazania oferta.

Nowy termin skladania ofert: 05.05.2021 r. godz. 11:00
Nowy termin otwarcia ofert: 05.05.2021 r. godz. 11:30
Termin zwiazania oferta: 03.06.2021 r.

Zmiany dotyczace terminéw stanowia modyfikacje odpowiednich zapisow w rozdziale XII oraz XV SWZ.

7-CA DYREKTORA
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