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PARAMETRY TECHNICZNE, SPECYFIKACJA CENOWA
„Dostawa stołu sekcyjnego, elektronicznego manometru do pomiaru ciśnienia 
w rurce intubacyjnej dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie 
- Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach”

ZADANIE  1 – Stół sekcyjny
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

	Informacje ogólne

	1. 
	Producent/kraj
	TAK, podać
	Producent

____________________

Kraj

____________________



	2. 
	Model/Typ
	TAK, podać
	Model

____________________

Typ

____________________



	3. 
	Urządzenia fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	TAK
	

	4. 
	Oznakowanie znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE
	TAK
	

	Parametry podstawowe

	1. 
	Stół sekcyjny z wyodrębnionym stołem pomocniczym do sekcjonowania narządów
	TAK
	

	2. 
	Wymiary stołu łącznie ze zlewozmywakiem długość  2700-2800mm, szerokość 750-800 mm
	TAK, podać
	

	3. 
	Stół wyposażony w zlewozmywak z baterią ciepłej 
i zimnej wody
	TAK
	

	4. 
	Stół wyposażony w natrysk ręczny na giętkim wężu
	TAK
	

	5. 
	Stół wyposażony w wewnętrzną wannę ściekową ,do której spływają wszystkie ścieki i płyny z perforowanego blatu roboczego
	TAK
	

	6. 
	W wannie ściekowej minimum 3 otwory odpływu ścieków Ø 50mm
	TAK, podać
	

	7. 
	Wanna ściekowa otoczona dookoła rampą wodną zmywającą do kanalizacji wszystkie ścieki z blatu roboczego
	TAK
	

	8. 
	Stół wyposażony w młynek do odpadów umieszczony na odpływie zlewu-zasilany 230 V
	TAK
	

	9. 
	Stół wyposażony w układ wentylacji wywiewnej 
z pola roboczego w dół  do otworu wyciągowego- podłączenie o przekroju  240-250 mm - wydajność wentylacji minimum 1000 m³/h
	TAK, podać
	

	10. 
	System podnoszenia blatu roboczego za pomocą podnośnika hydrauliczno-elektrycznego sterowanego przez przyciski nożne umieszczone w cokole o szerokości co najmniej 50mm otaczającym  centralną nogę stołu 
	TAK
	

	11. 
	Cokół nogi centralnej o wysokości 50-100 mm
	TAK, podać
	

	12. 
	Stół wyposażony w systemy stabilizacji i poziomowania blatu roboczego nawet pod największym obciążeniem
	TAK
	

	13. 
	Wysokość podnoszenia minimum. 850 mm – do 1050 mm
	TAK, podać
	

	14. 
	System wentylacji szczelnie połączony bezpośrednio kanałami wentylacyjnymi z  blatem roboczym
	TAK
	

	15. 
	Kanały wentylacyjne szczelne, niezależne od innych podłączeń, wyprowadzone pośrodku wanny ściekowej w minimum 2  różnych oddalonych od siebie miejscach
	TAK
	

	16. 
	Wyprowadzenia kanałów wentylacyjnych zabezpieczone przed przedostawaniem się do nich wody i innych ścieków
	TAK
	

	17. 
	Blat roboczy perforowany, wykonany z jednej płyty podnoszonej na zawiasach
	TAK
	

	18. 
	Blat roboczy perforowany posiadający wszystkie krawędzie o kątach rozwartych uniemożliwiających gromadzenie się zanieczyszczeń i ułatwiający czyszczenie
	TAK
	

	19. 
	Blat roboczy z rantem okalającym o wysokości min. 30mm
	TAK, podać
	

	20. 
	Całkowita wysokość płyty blatu roboczego 50 mm (+-10%) posiadający wpuszczone do środka uchwyty do podnoszenia
	TAK, podać
	

	21. 
	Mechanizm utrzymujący blat roboczy perforowany w pozycji otwartej z mechanizmem zabezpieczającym przed niekontrolowanym opadnięciem
	TAK
	

	22. 
	Stół wyposażony w wewnętrzną wannę ściekową, do której spływają wszystkie ścieki i płyny z perforowanego blatu roboczego
	TAK
	

	23. 
	Dostęp do wanny wewnętrznej stołu po podniesieniu perforowanego blatu roboczego
	TAK
	

	24. 
	W wannie ściekowej odpływ ścieków liniowy o długości  min. 400mm i szerokości min. 100 mm wyposażony w wyjmowany perforowany kosz na odpadki z perforowaną pokrywą 
	TAK, podać
	

	25. 
	Stół wyposażony  urządzenie  hydrauliczne do odsysania płynów z jam ciała zainstalowane na zlewie bez zasilania elektrycznego
	TAK
	

	26. 
	Stół wyposażony w wewnętrzny szczelny układ ściekowy- brak jakiegokolwiek połączenia z innymi mediami, w tym z  wentylacją
	TAK
	

	27. 
	Centralna kolumna stołu, w której przeprowadzone są wszystkie przewody instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz wentylacyjnej
	TAK
	

	28. 
	Centralna kolumna stołu wraz z cokołem o maksymalnych wymiarach: długość 800 mm,  szerokość 700mm
	TAK, podać
	

	29. 
	W wyposażeniu stołu:

- Nadstawka na narzędzi -1 szt.

- Nadstawka na sekcjonowane organy-1 szt. 

- Zestaw ochrony osobistej dla wykonujących sekcje zwłok w postaci maski ochronnej na twarz z systemem nadmuchowo wentylacyjnym spełniający wymogi epidemiologiczne
	TAK
	

	30. 
	Stół wyposażony w instalację elektryczną dla zasilania elektronarzędzi – minimum 1 hermetyczne gniazdo
	TAK
	

	31. 
	Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg normy europejskiej 10088
	TAK
	

	32. 
	Wszystkie powierzchnie robocze w tym blat i zlew wykończone z dokładnością współczynnika chropowatości minimum Ra 0,32
	TAK
	

	33. 
	Stół wraz z całym wyposażeniem nie może być prototypem , musi pochodzić z produkcji seryjnej i posiadać sprawdzone właściwości techniczno-użytkowe
	TAK
	

	W PEŁNI KOMPATYBILNE WYPOSAŻENIE STOŁU SEKCYJNEGO

	Elektroniczne urządzenie do określania czasu zgonu  

	34. 
	Urządzenia fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	TAK
	

	35. 
	Model, producent
	TAK
	Model

____________________

Producent

____________________



	36. 
	Elektroniczne  urządzenie  działające na zasadzie  elektrycznej stymulacji mięśni w celu określenia czasu zgonu
	TAK
	

	37. 
	Elektrody nierdzewne, pozłacane
	TAK
	

	38. 
	Możliwość stymulacji impulsami  : 10 V  +/- 10%
 i 40V +/- 5% -wybór w zależności od potrzeb
	TAK
	

	39. 
	Czas trwania impulsu max. 3 ms
	TAK, podać
	

	40. 
	Przerwa między impulsami max.  10ms
	TAK, podać
	

	41. 
	Urządzenie emitujące impulsy o kształcie prostokątnym
	TAK
	

	42. 
	Zakres temperatur : minimum -7 do +75 C  lub większy
	TAK, podać
	

	43. 
	Zasilanie:  wymienne baterie lub akumulatorki
	TAK, podać
	

	44. 
	Waga max. 1 kg
	TAK, podać
	

	Stół pomocniczy

	45. 
	Urządzenia fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2022), kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	TAK
	

	46. 
	Model, producent
	TAK
	Model

____________________

Producent

____________________



	47. 
	Wanna ściekowa z rampą wodną zmywającą do kanalizacji wszystkie ścieki z blatu roboczego
	TAK
	

	48. 
	Rampa wodna umieszczona na całej długości blatu 
( po dłuższych bokach ) po obydwu stronach wanny ociekowej
	TAK
	

	49. 
	Regulacja siły spłukiwania rampy wodnej
	TAK
	

	50. 
	Blat roboczy perforowany 
	TAK
	

	51. 
	Dostęp do wanny wewnętrznej stołu po podniesieniu perforowanego blatu roboczego
	TAK
	

	52. 
	Stół wyposażony w wewnętrzny szczelny układ ściekowy - brak jakiegokolwiek połączenia z innymi mediami, w tym z  wentylacją
	TAK
	

	53. 
	Centralna kolumna stołu, w której przeprowadzone są wszystkie przewody instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz wentylacyjnej
	TAK
	

	54. 
	Stół wyposażony w instalację elektryczną dla zasilania elektronarzędzi – minimum 1 hermetyczne gniazdo
	TAK
	

	55. 
	Stół z wentylowanym blatem – przyłącze wentylacyjne fi 200 mm
	TAK
	

	56. 
	Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301  wg normy europejskiej 10088
	TAK
	

	57. 
	Stół z podnoszeniem elektrycznym w zakresie min. 850-1100mm
	TAK, podać
	

	58. 
	Pamięć co najmniej 3 wysokości ustawienia  dowolnie programowanych przez użytkownika
	TAK, podać
	

	59. 
	Pilot posiadający co najmniej 6 przycisków 

1.góra , 2. dół ,  3. Pamięć  4. Pozycja1 , 5. Pozycja2,  6.Pozycja 3 ( lub więcej ustawień aktywnych realizowanych w tym stole )
	TAK
	

	60. 
	Regulacja wysokości z pilota umożliwiającego sterowanie z odległości co najmniej 1,5 m
	TAK
	

	61. 
	Młynek do rozdrabniania odpadów w odpływie
	TAK
	

	62. 
	Wyposażenie: zestaw ochrony osobistej dla wykonujących sekcje zwłok w postaci maski ochronnej na twarz z systemem nadmuchowo wentylacyjnym spełniający wymogi epidemiologiczne dla pracującego przy stole pomocniczym
	TAK
	

	Gwarancja i serwis

	63. 
	Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia.
	TAK, podać
	

	64. 
	Przegląd/y oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji)
	TAK
	

	65. 
	 Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji urządzenia
	TAK
	

	66. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej
	TAK
	


Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego  powyżej w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

SPECYFIKACJA CENOWA 

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto 
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	1
	Stół sekcyjny wraz z wyposażeniem wg powyższego opisu
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy
_____________________________, dnia ___________________  

(miejscowość)                                                                                                       

Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Uwaga: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny o którym mowa w ustawie 
z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
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