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DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH

dot.: przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dniu
21.07.2021 r. pod numerem 2021/S 139-369356, ktérego przedmiotem zaméwienia s3 sukcesywne dostawy
odczynnikéw wraz z dzierzawg aparatu do identyfikacji i lekowrazliwosci dla Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Sktodowskiej — Curie, Paristwowego Instytutu Badawczego Oddziatu w Gliwicach.

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKAJCI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzeénia 2019 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje tres¢ ztozonych pytan i udzielonych odpowiedzi:

ZAPYTANIENR 1

Pytanienr 1
Czy Zamawiajacy dopusci system: rok produkcji systemu nie starszy niz 2018?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza, jednoczesnie informuje, iz wymaga analizatora zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2

Na ilu stacjach roboczych (komputerach) bedzie wymagane zainstalowanie oprogramowania posredniczacego taczacego
system do identyfikacji Maldi oraz aparat do lekowrazliwosci w j. polskim ?

Jest to istotne z punktu widzenia ilosci koniecznych licencji na kazdym stanowisku.

Odpowiedi:
Zamawiajacy wymaga zainstalowania oprogramowania na jednej stacji roboczej.

Pytanie nr 3
Czy jednorazowa inokulacja paneli moze by¢ wykonywana przez prézniowe specjalne urzgdzenie do napetniania paneli?

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza jednorazowq inokulacje paneli wykonywang przez prozniowe specjalne urzgdzenie
do napetniania paneli.
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Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy oprocz testéw szybkich 4 godzinnych do identyfikacji bakterii wymagajacych wymaga réwniez szybkich
2 godzinnych testéw do identyfikacji bakterii gram ujemnych i gram dodatnich w oparciu o inng niz kolorymetryczna
np. fluorometryczng metode identyfikacji ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 5
Jaka ilo$¢ identyfikacji tzw. szybkich do pateczek gram ujemnych i gram dodatnich Zamawiajacy przewiduje w okresie
trwania Umowy?

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza szybkie testy do identyfikacji do pateczek gram ujemnych i gram dodatnich w ilosci po 200 szt.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiajacy wymaga aby testy do oceny lekowrazliwosci byty oparte o metode mikrorozcieficzen w bulionie
zgodnie z norma rekomendowang przez Eucast ISO 20776-1, zapewniajgca odpowiednig ilos¢ bulionu w dotku panelu?

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku parametréw ocenianych informacje na panelach o obecnosci ESBL
oraz alert wskazujacy na mozliwo$¢ wystgpienia innych mechanizméw opornosci jak np. karbapenemazy?

Odpowiedi:
Zamawiajacy informuje, ze sa to parametry oceniane a nie wymagane, spetnienie warunku zgodnie z zapisami
parametrow ocenianych.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku parametrow granicznych

Odczyt testow lekowrazliwosci oparty o system podwdjnych wskainikéw — dwie rézne, uzupetniajace si¢ metody
detekcji (wzrost masy bakteryjnej — pomiar gestosci inokulum drobnoustrojéw, intensywno$¢ metabolizmu
drobnoustrojéw)

kiedy odczyt lekowrazliwosci oparty jest na wzroscie masy bakteryjnej w czasie rzeczywistym (prawdziwy odczyt wzrostu
drobnoustrojéw przez analizator co trzy godziny), inokulum mierzone dwoma metodami : szybka metodg za pomoca
kapilary lub/i za pomoca densytometru (gestos¢ inokulum), odczytywany przez dwa wskazniki — turbidymetryczny
i nefelometryczny a takie mozliwoéé trzeciego dodatkowego odczytu wizualnego wzrostu drobnoustrojow
pozwalajacego na odczyt wzrostu drobnoustroju w studzienkach za pomocg dodatkowego urzadzenia jak rowniez
wizualnie, skutkujgcego brakiem utraty paneli odrzuconych przez system ?

Dodatkowo, mozliwo$¢ oceny mieszanych hodowli (charakterystyczny odmienny wzrost dla pateczek gram ujemnych
i ziarniakdw gram dodatnich ) mozliwy do odczytu tylko wizualnie.

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza.
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Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy wymaga aby system posiadat mozliwo$¢ wydtuzenia czasu inkubacji dla niektorych drobnoustrojow
dtugo rosnacych (dodatkowa opcja), jak réwniez wydtuzat inkubacje niektérych antybiotykéw (np. vankmycyne)
do wymaganych przez Eucast 24 godzin.?

Odpowiedi:
Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 10

Poz.8 tabela asortymentowa

Czy Zamawiajacy dopusci testy do lekowrazliwosci grzybdw w oparciu o metode mikrorozciericzenh w bulionie zgodnie
z norma wymagang przez EUCAST?

Odpowiedzi:
Zamawiajacy dopuszcza.

Wyjasnienia sa wigzace dla wszystkich Wykonawcdéw ubiegajacych sie o zamowieni.
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